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C30 COULOMETRIC KF TIiTRATOR (KARL-FISCHER) CIHAZI
YILLIK BAKIM VE KALIBRASYON KAPSAMINDA
YAPILACAKLAR LiSTESI

Kimya Laboratuvarinda kullanilan C30 Coulometric KF Titrator (Karl-Fischer)
Cihazmin yillik bakim, kontrol, onarim ve kalibrasyonu kapsaminda en az alt maddelerde
belirtilen kontroller, bakimlar, onarimlar ve kalibrasyonlar yapilacak, ilave hususlar
gerektiginde bu hususlar da gergeklestirilecektir. Yapilan islemlerde karsilasilan yazilimsal
ve/veya donanimsal sorunlar giderilecektir. Yapilan tim islemler yetkili personel tarafindan
diizenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1. Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen tinitelerin kontrolleri yapilacak ve sorunlar

giderilecektir.

1.1.  Cihazin yerinin ve kurulumunun kontrolii

1.2. Konfigiirasyon yedeklenmesi

1.3.  Gorsel temizlik

1.4. Kablo ve baglanti testi

1.5.  Uretici firmanin prosediirlerine gore dogrulama islemi

1.6. Temel islevsellik testi

1.7. Metrolojik test, sensor giriglerinin testi

1.8.  Uretim parametre ayarlarinin kontrolii

1.9.  Gerektiginde iiretici firmanin prosediirlerine gore ayar islemi
1.10. Gerek gorildigi durumlarda yedek parga degisiminin tespiti

2. Kalibrasyon yapilacak/yaptirilacak ve cihazin tretici spesifikasyonlari uyarinca
calistigin1 kanitlayan kalibrasyon belgesi/sertifikas1 verilecektir.
3. Cihazin yaziliminin kontrol edilmesi:

3.1.  Yazilim giincellemesi mevcut ise yiiklenmesi ve eger cihazdaki yazilim giincel ise
firma tarafindan cihazda yiikli yazilimin giincel olduguna dair yazili olarak taahhiit
edilecektir.

3.2.  Cihaz yaziliminda yazilimsal/donanimsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

4. Yapilan bakim-onarim-kalibrasyon faaliyeti tamamlandiginda yiiklenici firma
tarafindan getirilecek 1 (bir) kutu (10x8ml amp.) kullanilmamis, orijinal ambalajinda
sertifikali standart kimyasal/kimyasallar ile 6l¢iim kontrolleri yapilacak ve cihazin standart
kimyasal/kimyasallarinin degerlerini sertifikalarinda belirtilen toleranslar dahilinde tespit
edebildigini gdsterecektir. Olgiim kontrolleri sonras: sertifikali standart kimyasal/kimyasallar
bedelsiz olarak birakilacaktir. Getirilecek kimyasallarin son kullanma tarihleri laboratuvara
teslim tarihinden itibaren en az sekiz (8) ay sonrasina ait olacaktir. Getirilecek kimyasallarin
teknik dokiimanlar (sertifika ve MSDS) laboratuvara teslim edilecektir.

S. Cihazin yillik bakim, kontrol, onarim ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu
cihazin Tirkiye’deki yetkili temsilcisi olduguna dair uretici firma onayli (giincel ve gecerli)
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yetki belgesini verecektir.  
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