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TAN-TBN ANALIZ CiHAZI
YILLIK BAKIM VE KALIBRASYONU KAPSAMINDA YAPILACAKLAR LiSTESI

Kimya Laboratuvarinda mevcut TAN-TBN (Toplam Asit-Toplam Baz Numarasi)
Analiz Cihazinin yillik bakim, kontrol, onarim ve kalibrasyonu kapsaminda en az alt
maddelerde belirtilen kontroller, bakimlar, onarimlar ve kalibrasyonlar yapilacak, ilave
hususlar gerektiginde bu hususlar da gergeklestirilecektir. Yapilan islemlerde karsilasilan
yazilimsal ve/veya donanimsal sorunlar giderilecektir. Yapilan tiim islemler yetkili personel
tarafindan diizenlenen servis raporu veya benzer bir evrak ile belgelenecektir.

1. Genel Kontroller:

En az alt maddelerde belirtilen {initelerin kontrolleri yapilacak ve sorunlar

giderilecektir.

1.1.  Cihazin yerinin ve kurulumunun kontrolii

1.2.  Konfigiirasyon yedeklenmesi

1.3.  Gorsel temizlik

1.4. Kablo ve baglanti testi

1.5.  Uretici firmanm prosediirlerine gore ayar ve dogrulama islemi
1.6.  Metrolojik test, sensor giriglerinin testi

1.7.  Uretim parametre ayarlarinin kontrolii

1.8.  Gerektiginde iiretici firmanin prosediirlerine gore ayar islemi
1.9.  Gerek gorildigi durumlarda yedek parga degisiminin tespiti
1.10. Temel islevsellik testi yapilacaktir.

2. Kalibrasyon yapilacak/yaptirilacak ve cihazin {iretici spesifikasyonlar1 uyarinca
calistigin1 kanitlayan kalibrasyon belgesi/sertifikasi verilecektir.
3. Cihazin yaziliminin kontrol edilmesi:

3.1.  Yazilim giincellemesi mevcut ise yliklenecektir. Cihazdaki yazilim giincel ise firma
tarafindan cihazda yiiklii yazilimin giincel oldugu yazili olarak taahhiit edilecektir.

3.2.  Cihaz yaziliminda yazilimsal/donanimsal sorunlar varsa bu sorunlar giderilecektir.

4. Kalite yonetim sistemi dogrultusunda servis faaliyetleri belgelenecektir.

S. Cihazin yillik bakim, kontrol, onarim ve kalibrasyon hizmetini verecek firma bu
cihazin Tiirkiye’deki yetkili temsilcisi olduguna dair iiretici firma onayli (giincel ve gecerli)
yetki belgesini verecektir.

6. En az 2 kullaniciya cihazin kurulumu, cihazin calistirllmasi, cihaz ayarlarinin
yapilmasi, numune Ol¢limii, standart numune olglimii, 6l¢iim sonuglarinin goriintiilenmesi,
Ol¢iim sonuglarinin raporlanmasi ve rutin bakim islemlerini igeren kullanici egitimi verilecek
ve egitim sonrasinda her kullanici i¢in kullanicr egitimi sertifikas1 getirilecektir.
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